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Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie

sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.

Please fold out this page and leave it folded out

for quick reference.
Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée
afin de vous orienter plus rapidement.

Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di

un rapido orientamento.
Por favor, despliegue esta hoja y déjela
desplegada para orientarse rapidamente.
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Por favor, abra esta pagina e deixe-a aberta para

uma orientagao rapida.

Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen,

terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
Kéantékaa tdma sivu auki ja pitdkaé se
aukikdénnettynd nopeaa orientaatiota varten.
Vik upp denna sida och Iat den vara uppslagen
som hjélp till snabb orientering.
[Tapakxalodus avoilre 1 oedida aurrj kar

Q@IioTE TNV QVOIXTI] VI VoI7yop0 mpooavarollouo.
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Gerat und Bedienelemente Device and controls 11%/
Appareil et éléments de commande Apparecchio ed elementi per la regolazu{’%
Dispositivo y elementos de control Aparelho e elementos de comando Q?
Toestel en bedieningselementen Laite ja kayttolaitteet 60
Apparaten och komponenter ZUOKEUN KOl OTOIXEIO XEIPIOMOU /7’@6

(N

DE GB

@ Einstelirad @ Dial

@ Anzeigeskala, max. 150 kg @ Display scale, max. 150 kg
@ Rutschfeste Trittflache € Non-slip platform

o Stabiles Metallgehause 0 Stabile metal casing
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FR NL P@)
@ Molette de réglage @ Instelwiel %,
@ Cadran a aiguille jusqu’a 150 kg @ Aanduidingsgamma, max. 150 kg 60/}
€ Surface antidérapante € Antislip weegopperviak Qé@
0 Boitier solide en métal G Stabiele metalen kast
IT Fl
@ Rotella regolazione @ saatoratas
@ Scala, max. 150 kg @ Nayttotaulu, max. 150 kg
© Superficie antiscivolo © Liukumaton astinpinta
O struttura stabile in metallo O Tukeva metallikuori
ES SE
@ Rueda de ajuste @ Instaliningshjul
@ Escala indicadora, max. 150 kg @ Visningsskala, max. 150 kg
€@ Plataforma antideslizante € Halksaker stayta
0 Robusta carcasa metalica 0 Stabilt metallhdlje
PT GR
@ Roda de regulagao €@ Tooxoc pubuIong
@ Escala de indicagdo, no max. 150 kg @ MéyioTn évdeign pétpnong 150 kg
€@ Revestimento antiderrapante € AvriohiodnTIkn emQaveia
o Estrutura metalica estavel eAVGSKTIKC') METAAAIKO KEAUQYOG
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S WICHTIGE HINWEISE !
L| UNBEDINGT AUFBEWAHREN! %,

Q é@

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die
Sicherheitshinweise, sorgfiltig durch, bevor Sie den
Artikel benutzen und bewahren Sie die Gebrauchs-
anweisung fiir die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Gerit an Dritte weitergeben, geben Sie
unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklarung:

Diese Gebrauchsanweisung gehort zu diesem Artikel.
Sie enthidlt wichtige Informationen zum Aufbau und

zur Handhabung.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollstandig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu
schweren Verletzungen oder Schaden am Artikel fiihren.

E
WARNUNG!
Diese Warnhinweise miissen eingehalten werden, um
mogliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.
®
1

ACHTUNG!

Diese Hinweise miissen eingehalten werden, um
mogliche Beschadigungen am Artikel zu verhindern.

HINWEIS

Diese Hinweise geben lhnen niitzliche Zusatz-
informationen zur Installation oder zum Betrieb.

LOT LOT-Nummer

“ Hersteller

——
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; ; e Jede Behandl bzw. Diat bei Uber- oder Unt icht bedarf ei

Sicherheits- ede Behandiung bzw. Diat bei Uber- oder Untergewicht bedarf einer O//.’

hinweise qualifizierten Beratung durch entsprechendes Fachpersonal (Arzt, @6
Diatassistent). Die mit der Waage ermittelten Werte kénnen dabei unter- (N

stltzend sein.

o Kippgefahr!
Stellen Sie die Waage niemals auf einen unebenen Untergrund.

Steigen Sie niemals nur auf eine Ecke der Waage.
Stellen Sie sich beim Wiegen nicht auf eine Seite und nicht auf den Rand
der Waage.

Rutschgefahr!
Besteigen Sie die Waage niemals mit nassen Fufien.

Besteigen Sie die Waage niemals mit Socken.

e Benutzen Sie das Gerat nur entsprechend seiner Bestimmung
laut Gebrauchsanweisung.
Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
Die Waage ist fur den Hausgebrauch gefertigt. Sie ist nicht fur den
gewerblichen Einsatz in Krankenhausern oder sonstigen medizinischen
Einrichtungen bestimmt.
® Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn es nicht einwandfrei funktioniert,
wenn es herunter- oder ins Wasser gefallen ist oder beschadigt wurde.
e Die Waage hat einen Messbereich bis zu 150 kg. Uberladen Sie
die Waage nicht.

Stellen Sie die Waage auf einen festen ebenen Untergrund. Weiche,
unebene Flachen sind fiir die Messung ungeeignet und fihren zu falschen
Ergebnissen.

X

® Platzieren Sie die Waage an einem Ort, an dem weder extreme Tempera-
turen noch extreme Luftfeuchtigkeit auftreten.

e Gehen Sie vorsichtig mit der Waage um. Vermeiden Sie Schlage
und Erschitterungen der Waage. Lassen Sie sie nicht fallen.

J e Halten Sie die Waage von Wasser fern.

Stellen Sie sich vorsichtig auf die Waage. Hipfen oder springen Sie
nicht auf die / der Trittflache, da dies den Wiegemechanismus
beschadigen kann.

® Versuchen Sie nicht, das Gerat zu zerlegen, andernfalls erlischt die
Garantie. Dieses Gerat enthalt keine Teile, die vom Benutzer gewartet
bzw. gewechselt werden kénnen.

Im Falle von Stérungen reparieren Sie das Gerat nicht selbst, da dadurch
jeglicher Garantieanspruch erlischt. Lassen Sie Reparaturen nur von einer
autorisierten Servicestelle durchfiihren.

——
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Herzlichen Dank Vielen Dank fur lhr Vertrauen und herzlichen Glickwunsch! %
Mit der analogen Personenwaage PSD haben Sie ein Qualitatspro von
MEDISANA erworben. Dieses Gerat ist zum Wiegen von Personen be mt.
Damit Sie den gewinschten Erfolg erzielen und recht lange Freude an |
analogen Personenwaage PSD haben, empfehlen wir Ihnen, die nach- )

stehenden Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfaltig zu lesen. O/}@
o L S
21 Bitte priifen Sie zunéachst, ob das Gerét vollstandig ist und keinerlei Bescha-
Lieferumfang digung aufweist. Im Zweifelsfalle benutzen Sie das Gerat nicht.
und Verpackung Zum Lieferumfang gehéren:

e 1 MEDISANA analoge Personenwaage PSD
e 1 Gebrauchsanweisung

Verpackungen sind wiederverwendbar oder kénnen in den Rohstoffkreislauf

zuruckgefihrt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr bendtigtes Verpa-

ckungsmaterial ordnungsgemaf. Sollten Sie beim Auspacken einen Trans-
portschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Handler in
Verbindung.

0 WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die
Hande von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

2.2 Zuverlassige Messergebnisse sind nur unter bestimmten Voraus-

Voraussetzungen setzungen zu erreichen:

fiir korrekte Wiegen Sie sich stets unter den gleichen Bedingungen.

Messergebnisse e Messen Sie jeweils zur gleichen Tageszeit.

e Stehen Sie aufrecht und ruhig.

e Flhren Sie die Messung am besten morgens, nach dem Duschen oder
Baden, mit trockenen FiRen durch.

Mit den Messergebnissen ist, bei konsequenter Durchfiihrung, eine zuver-

l&ssige Kontrolle der Entwicklung des Kdrpergewichtes maglich.

3.1 1. Stellen Sie die Waage auf einen stabilen und festen Untergrund. Alle vier
Wiegen FiRe missen Bodenkontakt haben. Unebener und weicher Boden beein-
trachtigt die Messgenauigkeit.
2. Wiegen Sie sich immer auf derselben Waage, am selben Ort und zur
gleichen Zeit. Wiegen Sie sich ohne Bekleidung, vor Mahlzeiten, am
Besten morgens vor dem Friihstiick.
3. Stellen Sie sich mit beiden FiiRen auf die Waage.
Der Zeiger zeigt Ihr Gewicht in kg an.

HINWEIS

Falls die Waage transportiert oder bewegt wurde, konnen Sie
sie justieren, indem Sie mit einem FuB leicht auf die Stand-
flache tippen. Steht der Zeiger nicht auf 0,0 kg, drehen Sie
das Einstellrad nach rechts oder links, bis der Zeiger wieder
mit der Nullposition tibereinstimmt.

Wiederholen Sie diesen Vorgang.

jmie
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4.1 e Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starkeﬁ?@en.
Reinigung und e Setzen Sie einen milden Haushaltsreiniger ein und wischen Sie dié-
Pflege Oberflachen lediglich feucht ab. %

e In das Gerat darf kein Wasser eindringen. Tauchen Sie das Gerat nic
Wasser. Benutzen Sie das Gerat erst wieder, wenn es vollig trocken ist. O/)’

e Setzen Sie das Gerat nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus, @6
schitzen Sie es vor Schmutz und Feuchtigkeit. ()

4.2 Dieses Gerat darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden.
Metalle sind wiederverwendbar bzw. kénnen in den Rohstoffkreislauf
zurtickgefiihrt werden.

Entsorgen Sie ein nicht mehr bendtigtes Gerat bei einer Sammelstelle

E Ihrer Stadt, damit es einer umweltschonenden Entsorgung zugefiihrt
]

Hinweis zur
Entsorgung

werden kann.
Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehérde
oder Ihren Handler.

4.3 Name und Modell : MEDISANA Analoge Personenwaage PSD
Technische Messbereich - bis zu 150 kg
Daten Teilung 15009

Leistungsmerkmale : Personenwaage mit analoger Anzeigeskala und

Einstellungsrad fiir die Justierung der Nullposition
Abmessungen (L x B x H) : ca. 28,5x42,5x8,5cm

Gewicht :ca. 3,6 kg
Artikel Nr. 140461
EAN-Nummer 14015588 40461 0

43

Im Zuge standiger Produktverbesserungen behalten wir uns
technische und gestalterische Anderungen vor.
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5.1 Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an lhr Fachgeschéft oder direkt ie
Garantie- und Servicestelle. Sollten Sie das Gerat einschicken miissen, geben Sie bittele(i;;
Reparatur- Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. (o7
bedingungen @)6

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf MEDISANA Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie fur drei
Jahre gewahrt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kauf-
quittung oder Rechnung nachzuweisen.

2. Mangel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der
Garantiezeit kostenlos beseitigt.

3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlangerung der Garantiezeit,
weder flr das Gerat noch flir ausgewechselte Bauteile, ein.

4. \Jon der Garantie ausgeschlossen sind:

a. alle Schaden, die durch unsachgemaRe Behandlung, z.B. durch Nicht-
beachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind.

b. Schaden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Kaufer oder
unbefugte Dritte zurtickzufiihren sind.

c. Transportschaden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher
oder bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.

d. Zubehorteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.

5. Eine Haftung fir mittelbare oder unmittelbare Folgeschaden, die durch das
Gerat verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden
an dem Gerat als ein Garantiefall anerkannt wird.

“MEDISANA AG
Jagenbergstrale 19
41468 NEUSS
Deutschland
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beilegeblatt.



1 Safety Information Q)’,;

s IMPORTANT INFORMATION! ",
1| RETAIN FOR FUTURE USE! “,

Read the instruction manual carefully before using this device,
especially the safety instructions, and keep the instruction
manual for future use. Should you give this device to another
person, it is vital that you also pass on these instructions for
use.

Explanation of symbols

This instruction manual belongs to this device.

It contains important information about starting up
and operation. Read the instruction manual thoroughly.
Non-observance of these instructions can result in
serious injury or damage to the device.

)

1
WARNING
These warning notes must be observed to prevent
any injury to the user.

CAUTION

These notes must be observed to prevent any
damage to the device.

NOTE

These notes give you useful additional information
on the installation or operation.

LOT Lot number

“ Manufacturer
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e Any treatment or diet for people who are underweight or overweighp'%
requires the qualified advice of a professional (doctor, dietician). The o)
values determined with the scales may be source of useful support.

e Risk of tipping over!
Do not place the item on an uneven surface.
Never step onto a corner of the scales.
When weighing yourself, do not stand on one side or the edge of the
scales.

® Risk of slipping!
Do not stand on the scale with wet feet.
Do not stand on the scale wearing socks.

® Use the device only according to its intended purpose as specified in the
instruction manual.

e The warranty will be invalidated if the device is used for purposes other
than those for which it is intended.

e The scale has been manufactured for domestic use. It is not suitable for
commercial use in hospitals or other medical institutions.

e Do not use the device if it is not working correctly, if it has been dropped
or has fallen into water or has been damaged.

® The scales have a measuring range up to 150 kg. Do not
overload the scales.

e Place the scales on a firm, level base. Soft, uneven surfaces are unsuitable
for the measuring process and lead to incorrect results.

e Do not use the scale in a location where extremely high temperatures or
humidity may occur.

e Keep the scale away from water.

e Handle the scale with care. The scale must not be subjected to impacts or
vibration. Do not drop the scale.

e Stand carefully on the scale. Do not jump or hop onto the standing
area. This could lead to defects of the weighing mechanism.

e Do not attempt to dismantle the scale, otherwise the warranty will be
invalidated. This unit contains no user-maintainable or user-replaceable
parts.

e Do not attempt to repair the device yourself in the event of a malfunction
since this will invalidate the warranty. Repairs should only be carried out
by authorised service centres.

——
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2 Useful Information / 3 Operation QV,;
Q.
Thank you Thank you for your confidence in us and congratulations! %
very much By purchasing the analogue personal scales PSD, you have acquire L.
quality product from MEDISANA.
This unit is intended for weighing people. Oé>
To ensure that your analogue personal scales PSD provide successful 60
results for a long time, we recommend that you read carefully through the /}@
following notes on their use and care. ’é@
21 Please check first of all that the unit is complete and is not damaged in any
Items supplied way. If in doubt, do not use the appliance.
and packaging The following parts are included as standard:

e 1 MEDISANA analogue personal scales PSD
e 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any
packaging material no longer required. If you notice any transport damage
during unpacking, please contact your dealer without delay.

A WARNING

Please ensure that polybag packing is kept away from reach of
children! Risk of suffocation!

2.2 Reliable measurements can only be achieved under certain pre-
Prerequisites for ~ requisites: N

correct measuring e Always weigh yourself under the same conditions.

results e Always weigh yourself at the same time of day.

e Stand up straight and stand still.

e \Weigh yourself preferably in the morning, after showering or bathing,
and with dry feet.

It is possible to obtain a reliable indication of body weight development

from the results if measurements are carried out consistently.

31 1. Place the scale on a stable, firm surface. All four feet must be touching
the floor. Uneven and soft flooring affects measuring accuracy.

2. Always weigh yourself on the same scale, at the same place and at the
same time. Weigh yourself without clothing, before meals, preferably in
the morning before breakfast.

3. Stand with both feet on the scale.

The tongue will point to your weight in kg.

Weighing

jmie

NOTE

If the scales have been transported or moved, you can calibrate
them by tapping the surface lightly with your foot.

Is the tongue not pointing to 0.0 kg, adjust it by turning the

dial to left or right, until it points to 0.0 kg.

Repeat this procedure.

——
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4 Misce%&eous
Q..

41
Care and
maintenance

4.2
Disposal

2

4.3
Specifications

7,

e Never use aggressive cleaning agents or stiff brushes. %p
e Use a mild household detergent and clean the surfaces only with a lig y.

moistened cloth.

e Do not allow any water to get into the unit. Do not immerse the device
in water. Do not use the unit again until it is completely dry.

e Do not expose the unit to direct sunlight; protect it against dirt and
moisture.

This product must not be disposed together with the domestic waste.
Metal parts can be reused or recycled.

Hand in a no longer required unit at a municipal or commercial collection
point so that it can be disposed of in an environmentally acceptable
manner.

Consult your municipal authority or your dealer for information about
disposal.

Name and model : MEDISANA Analogue personal scales PSD
Measuring range :up to 150 kg

Graduation :500 g

Performance features  : Personal scales with analogue display scale and

dial for adjustment of zero position
Dimensions (L x W x H) : approx. 28.5 x 42.5 x 8.5 cm

Weight : approx. 3.6 kg
Iltem number 1 40461
EAN number 14015588 40461 0

q3

In accordance with our policy of continual product improvement,
we reserve the right for technical and design changes without
notice.
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51 Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under‘tg>

Warranty and warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your 0%

repair terms receipt and state what the defect is. 6

%
The following warranty terms apply: /’Qé
(N

1. The warranty period for MEDISANA products is three years from date of
purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be
proven by means of the sales receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge
within the warranty period.

3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the
unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-
observance of the user instructions.
b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or
unauthorised third parties.
c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to
the consumer or during transport to the service centre.

d. Accessories which are subject to normal wear and tear.

5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are
excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

MMEDISANA AG
Jagenbergstralke 19
41468 NEUSS
Germany
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

The service centre address is shown on the attached leaflet.

10
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1 Consignes dnggcurite
Q.

Z

K3

REMARQUE IMPORTANT??%éO
TOUJOURS CONSERVER! ™

Lisez attentivement le mode d’emploi, et en particulier les con-
signes de sécurité, avant d’utiliser ’appareil. Conservez bien ce
mode d’emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite.
Lorsque vous remettez I’appareil a un tiers, mettez-lui
impérativement ce mode d’emploi a disposition.

e

Légende

Ce mode d’emploi fait partie du contenu de I'appareil.
Elle contient des informations importantes concernant
sa mise en service et sa manipulation. Lisez I’intégralité
de ce mode d’emploi. Le non respect de cette notice
peut provoquer de graves blessures ou des dommages
de I'appareil.

AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent étre respectés afin d’éviter
d’éventuelles blessures de I'utilisateur.

ATTENTION
Ces remarques doivent étre respectées afin d’éviter
d’éventuels dommages de I’appareil.

REMARQUE

Ces remarques vous donnent des informations
supplémentaires utiles pour I'installation ou l'utilisation.

LOT N° de lot

Fabricant

E

1
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Consignes ° Tc’)ut trgltement. gu régime en cas de su.r.p10|ds OI:J de. p0|q’s 'tro.p bas O/)’

de sécurité nécessite le suivi par des personnes qualifiées (médecin, diététicien). Les @6
valeurs déterminées par le pése-personne peuvent étre utiles dans ce (N
cadre.

e Risque de basculement!
;x/ Ne placez jamais le pése-personne sur une surface non plane.

Ne montez jamais sur le coin du pése-personne.
Lors de la pesée, ne vous mettez pas d’'un cété ni au bord du pése-personne.

e Risque de glissade!
Ne montez jamais sur la balance avec les pieds humides.
Ne montez jamais sur la balance avec des chaussettes.

® Utilisez I'appareil conformément a sa destination, comme indiqué dans
la notice.

e Toute autre utilisation annule les droits a la garantie.

e La balance est congu pour un usage domestique. Elle ne convient pas a
un usage professionnel en hopital ou autre institution médicale.

e N'utilisez pas I'appareil s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé
par terre ou dans I'eau ou bien s’il a été endommageé.

e La plage de mesure du pése-personne va jusqu’a 150 kg. Ne le surchargez
pas.

et non planes ne conviennent pas pour les mesures et donnent de faux

e Placez le pése-personne sur un sol ferme et plat. Les surfaces non dures
;}i é résultats.

e Placez la balance dans un endroit a I'abri d’'une chaleur et d’'une humidité
de l'air extrémes.

2N
‘,
J e Tenez la balance a distance de I'eau.
e Manipulez la balance avec précaution. Evitez les coups et les secousses.
E Ne la laissez pas tomber.
e Montez sur le pése-personne avec précaution. Ne sautez / gigotez pas

sur le plateau, cela pourrait endommager le mécanisme de pesage.

o N’essayez pas de démonter I'appareil car cela entrainerait 'annulation de
la garantie. L’'appareil ne contient aucune piéce qui puisse étre entretenue
ou remplacée par I'utilisateur.

e En cas de dérangements, ne réparez pas 'appareil vous-méme, car cela
annulerait tout droit a la garantie. Adressez-vous au service clientele agréé
pour effectuer les réparations.

12
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2 Informations utiles / 3 Uti tion

QL
Merci ! Merci de votre confiance! %
Nous vous félicitons de votre achat. Le pése-personne analogigue PSD
est un produit de qualité de MEDISANA. L@)
Cet appareil est destiné a la pesée de personnes. (074

Afin que vous obteniez I'effet escompté et que vous profitiez longtemps de%
votre pése-personne analogique PSD, nous vous recommandons de lire O/}

soigneusement les consignes d’utilisation et d’entretien suivantes. @é
(
21 Veuillez vérifier si I'appareil est au complet et ne présente aucun dommage. En
Eléments fournis cas de doute, ne faites pas fonctionner I'appareil.
et emballage La fourniture comprend:

o 1 MEDISANA pése-personne analogique PSD
e 1 Mode d’emploi

Les emballages sont réutilisables ou peuvent étre recyclés afin de récupérer
les matiéres premieres. Respectez les régles de protection de I'environne-
ment lorsque vous jetez les emballages dont vous n’avez plus besoin. Si vous
remarquez lors du déballage un dommage survenu durant le transport,
contactez immédiatement votre revendeur.

0 AVERTISSEMENT

Veillez a garder les films d’emballage hors de portée des enfants.
lls risqueraient de s’étouffer!

2.2 Des résultats fiables ne peuvent étre obtenus qu’a certaines con-
Conditions ditions.

nécessaires pour ® Pesez-vous toujours dans les mémes conditions.

des résultats ® Pesez-vous toujours au méme moment dans la journée.

corrects ® Tenez-vous debout sans bouger.

® Procédez a la mesure de préférence le matin, aprés la douche ou le bain,
aprés vous étre séché les pieds.

Si les pesées sont réalisées de maniére systématique, les résultats

garantissent un contrdle fiable de I'évolution du poids corporel.

3.1 1. Placez la balance sur une surface stable et ferme. Les quatre pieds
Pesée doivent étre en contact avec le sol. Un sol non plan et pas assez dur
compromet la précision de la mesure.

2. Pesez-vous toujours sur la méme balance, au méme endroit et a la méme
heure. Pesez-vous sans vétements, avant les repas, de préférence le
matin avant le petitdéjeuner.

3. Montez avec les deux pieds sur le pése-personne.

L’aiguille indique votre poids en kilogrammes.

REMARQUE

Si le pése-personne a été transporté ou déplacé, vous pouvez
I'ajuster en tapotant doucement avec un pied sur le plateau.
Si I'aguille n'indique pas 0 kg, tournez la molette de réglage
vers la droite ou vers la gauche jusqu'a ce que l'aiguille
indique a nouveau la position zéro.

Répétez ce processus chaque fois si nécessaire.

e
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4 Divers %5
0.,
7,
4.1 e N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou de brosse%%r\?s.
Nettoyage et e Essuyez la surface avec un chiffon humide doux imbibé d’'un nettoya pon
entretien abrasif.
e |'eau ne doit pas pénétrer dans I'appareil. N'immergez pas I'appareil dans Oé>
'eau. Attendez que I'appareil soit complétement sec pour le réutiliser. o)
e N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil, protégez-le des /)’@
saletés et de 'humidité. ~é®
4.2 Cet appareil ne doit pas étre placé avec les ordures ménageres.
Elimination Les métaux sont réutilisables et peuvent étre réintroduits dans le cycle des
de I’appareil matieres premiéres.

2

4.3
Caractéristiques
techniques

14

Pour cette raison, mettez I'appareil au rebut avec son emballage au point de
recyclage le plus proche lorsqu'il est arrivé en fin de cycle de vie, il pourra étre
ainsi éliminé sans nuire a I'environnement.

Pour plus de renseignements sur I'élimination des déchets, veuillez vous
adresser aux services de votre commune ou bien a votre revendeur.

Nom et modele : MEDISANA Pése-personne analogique PSD

Plage de mesure :jusqu’a 150 kg

Graduation :500g

Caractéristiques : Pése-personne analogique PSD avec molette de
réglage pour I'ajustement de la position zéro

Dimensions (L x i x h) : environ 28,5 x 42,5 x 8,5 cm

Poids : environ 3,6 kg

Numéro d’article 1 40461

Numéro EAN 14015588 40461 0

43

Dans le cadre du travail continu d’amélioration des produits,
nous nous réservons le droit de procéder a des modifications
techniques et de design.



5.1
Conditions
de garantie et
de réparation

7y

Q.
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En cas de recours a la garantie, veuillez vous adresser & votre revendeur
spécialisé ou contactez directement le service clientele. S'il est néce§gajre

d’expédier I'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre un

copie du justificatif d’achat.

Les conditions de garantie sont les suivantes:

1.

Une garantie de trois ans a compter de la date d’achat est accordée
sur les produits MEDISANA. En cas d'intervention de la garantie, la

date d’achat doit étre prouvée en présentant le justificatif d’achat ou la

facture.

. Durant la période de garantie, les défauts liés a des erreurs de matériel ou

de fabrication sont éliminés gratuitement.

. Les services effectués sous garantie n’entrainent pas de prolongation

de la période de garantie, ni pour I'appareil, ni pour les composants rem-
placés.

Sont exclus de la garantie:
a. tous les dommages dus a un usage incorrect, par exemple au non-
respect de la notice d'utilisation.

b. les dommages dus a une remise en état ou des interventions effectuées
par I'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.

c. les dommages survenus durant le transport de I'appareil depuis le site
du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de I'expédition de I'ap-
pareil au service clientele.

d. les accessoires soumis a une usure normale.

. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs

causés directement ou indirectement par I'appareil, y compris lorsque le
dommage survenu sur I'appareil est couvert par la garantie.

MMEDISANA AG

Jagenbergstralle 19

41468 NEUSS

Allemagne

eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Vous trouverez I'adresse du SAV sur la fiche jointe séparément.

15
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1 Norme di sicurezza %’,;

:i] NOTE IMPORTANTI! ",
CONSERVARE IN MANIERA
SCRUPOLOSA!

Prima di utilizzare I’apparecchio, leggere attentamente le
istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e
conservare le istruzioni per I'uso per gli impieghi successivi.
Se I'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche
queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

Queste istruzioni per 'uso si riferiscono a questo
apparecchio. Contengono informazioni importanti per
la messa in funzione e l'uso.

Leggere interamente queste istruzioni per l'uso.
Linosservanza delle presenti istruzioni puo causare
ferite gravi o danni all’apparecchio.

)

1
AVVERTENZA
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per
evitare che l'utente si ferisca.

ATTENZIONE

Attenersi a queste indicazioni per evitare danni
all’apparecchio.

NOTA

Queste note forniscono ulteriori informazioni utili
relative all’istallazione o al funzionamento.

LOT Numero LOT

M Produttore

16



1 Norme di s'l%grezza
Q.
7

2]

",
AA %

Norme di ® Ogni terapia e/o dieta effettuata in caso di sovrappeso o sottopeso 60

sicurezza richiede la consulenza qualificata di personale specializzato (medico, @6
dietista). | valori rilevati dalla bilancia possono essere di supporto. (N

e Pericolo di ribaltamento!
Posizionare sempre la bilancia su una superficie piana.

Non salire mai solo su un angolo della bilancia.
Mentre ci si pesa, non posizionarsi su un lato né sul bordo della bilancia.

jmie

® Pericolo di scivolamento!
Non salire mai sulla bilancia con i piedi bagnati.
Non salire mai sulla bilancia con i calzini.

Utilizzare il prodotto esclusivamente per I'impiego previsto come da
istruzioni.

In caso di uso diverso, si estingue qualsiasi diritto di garanzia.

La bilancia & destinata all'uso domestico. Essa non & adatta all'utilizzo
industriale negli ospedali o in altre strutture mediche.

e Non utilizzare I'apparecchio quando non funziona correttamente o
quando & caduto a terra o in acqua o se & danneggiato.

La bilancia ha un campo di misura massimo di 150 kg. Non
sovraccaricare la bilancia.

non piane non sono adatte per le misurazioni e possono dare risultati
inesatti.

% % e Posizionare la bilancia su una base solida e piana. Le superfici morbide e
4

Posizionare la bilancia in un luogo non esposto a temperature estreme né
a umidita eccessiva.

Tenere la bilancia lontana dall'acqua.

(3

Utilizzare la bilancia con cautela. Evitare di sottoporre la bilancia a colpi e
vibrazioni. Non farla cadere.

=

Salire sulla bilancia con cautela. Non saltare sulla superficie di pesata,
potrebbe danneggiarsi il meccanismo della bilancia.

e Non cercare di smontare I'apparecchio, pena l'estinzione della garanzia.
Questo apparecchio non contiene parti di cui I'utilizzatore pud effettuare
la manutenzione o la sostituzione.

e |In caso di guasti, non riparare I'apparecchio personalmente, pena l'estin-
zione di qualsiasi diritto a garanzia. Far eseguire le riparazioni esclusiva-
mente a cura del centro di assistenza autorizzato.

17
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2 Informazoni interessanti / 3 Utilizzo QV,;
Q.
Grazie! La ringraziamo per la fiducia dimostrata e ci congratuliamo con Leil
Con la bilancia pesapersone PSD di MEDISANA ha acquistato un prg@jotto
di qualita. ‘L.
Questo apparecchio € concepito per pesare le persone. %

Per ottenere il successo desiderato e utilizzare a lungo la Sua bilancia %
pesapersone PSD, le consigliamo di leggere accuratamente le istruzioni

per l'uso e la manutenzione. @é
(
21 Verificare in primo luogo che I'apparecchio sia completo e che non vi siano
Materiale in segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione I'apparecchio.
dotazione e

Il materiale consegnato consta di:
e 1 MEDISANA Bilancia pesapersone analogica PSD
e 1 Manuale d’uso

imballaggio

Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il mate-
riale d’'imballaggio non piu necessario in conformita alle disposizioni vigen-
ti. In caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immediatamente
in contatto con il proprio rivenditore.

0 AVVERTENZA

Assicurarsi che i sacchetti d’imballaggio non siano alla portata
dei bambini. Pericolo di soffocamento!

22 Risultati di misurazione affidabili si ottengono solo in certe con-

Presupposti per ~ dizioni: o

risultati di Pesarsi sempre alle stesse condizioni

misurazione corretti ® Pesarsi ogni volta alla stessa ora del giorno.

® Restare dritti e fermi

e Effettuare la misurazione preferibilmente di mattina, dopo la doccia o il
bagno, con i piedi asciultti.

| risultati della misurazione, se eseguita coerentemente, consentono un con-
trollo affidabile dello sviluppo del peso corporeo.

31 1. Posizionare la bilancia su una superficie stabile e solida. | quattro piedi
Utilizzo della devono essere a contatto con il pavimento. Una base morbida e non
bilancia piana pregiudica la precisione di misurazione.

2. Pesarsi sempre sulla stessa bilancia, nello stesso posto e alla stessa ora.
Pesarsi senza indumenti, prima dei pasti, preferibilmente la mattina
prima della colazione.

3. Posizionarsi sulla bilancia con entrambi i piedi.

La lancetta indichera il peso in kg.

NOTA

jmie

Se la bilancia viene trasportata o spostata & possibile
aggiustare la pesata toccando la superficie di pesata con un
piede. Se la lancetta non indica 0,0 kg ruotare la rotella di
regolazione verso destra o verso sinistra fino a raggiungere la
posizione dello zero. Ripetere questo procedimento.

18
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Q.

7,
4.1 e Non impiegare mai detergenti aggressivi o spazzole dure. 1/%
Pulizia e e Pulire le superfici con un detergente delicato e un panno umido. 7
Manutenzione e Accertarsi che non penetri acqua nell’apparecchio. Non immergere |

parecchio in acqua. Utilizzare nuovamente I'apparecchio solo se & com0é>
pletamente asciutto. 60

e Non esporre I'apparecchio alla luce diretta del sole, proteggerlo dallo //”G
sporco e dall'umidita. ’é@

L'apparecchio non pud essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
| metalli sono riciclabili e possono rientrare nel ciclo delle materie prime.
L'apparecchio non piu utilizzato deve essere conferito al centro di raccolta

4.2
Smaltimento

della sua citta per essere smaltito in modo ecologico.

Per lo smaltimento rivolgersi alle autorita comunali o al proprio rivenditore.
I
4.3 Nome e modello : MEDISANA Bilancia pesapersone analogica PSD
Dati Tecnici Campo di misura : fino a 150 kg

Divisione 15009

Caratteristiche : Bilancia con scala analogica e rotella di regolazione

per l'aggiustaggio della posizione zero
Dimensioni (L x L x H) : circa 28,5 x42,5x 8,5 cm

Peso : circa 3,6 kg
Numero articolo 140461
Codice EAN 14015588 40461 0

43

Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo
la facolta di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.

19



5 Garanzia

5.1
Condizioni

di garanzia e
di riparazione

20

In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamenté-.
il centro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire I’apparecc%
specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Valgono le seguenti condizioni di garanzia:

1. | prodotti MEDISANA hanno una garanzia di tre anni a partire dalla
data di vendita. La data di acquisto deve essere comprovata in caso di
garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.

2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di
lavorazione vengono eliminati gratuitamente.

3. Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo
di garanzia, né per I'apparecchio né per i componenti sostituiti.

4. La garanzia non include:
a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall'inosservanza
delle istruzioni d’uso,
b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall’ac-
quirente o da terzi non autorizzati,

c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al
consumatore o durante I'invio al servizio clienti,

d. gli accessori soggetti a normale usura.

5. E altresi esclusa qualsiasi responsabilita per danni secondari diretti o
indiretti causati dall’apparecchio anche se il danno all’apparecchio viene
riconosciuto come caso di garanzia.

MMEDISANA AG
Jagenbergstralle 19
41468 NEUSS
Germania
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

L'indirizzo del servizio di assistenza & riportato nel foglio allegato separato.

60/}@
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iNOTAS IMPORTANTES! “,

iCONSERVAR SIN FALTA!

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las
instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones
de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta
posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue
también estas instrucciones de manejo.

Leyenda

Estas instrucciones forman parte de este aparato.
Contienen informacion importante relativa a la puesta
en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones
en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones
se pueden producir graves lesiones o dafos en el
aparato.

ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia se deben respetar para
evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.

ATENCION

Estas indicaciones se deben respetar para evitar
posibles dafios en el aparato.

NOTA

Estas indicaciones le ofrecen informacién adicional
que le resultara util para la instalacién y para el
funcionamiento.

Numero de LOTE

Fabricante

21
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1 Indicaciones de seguridad QV,;
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AN %

%

Indicaciones ° Cualquier. tratamifanto o] Qieta en caso de sobrepgsq 0 peso insuficignte O/)’
de seguridad debe realizarse so6lo previa consulta con los especialistas correspondientes @6
(médico, dietista). Los valores determinados por la balanza pueden ser (N

una ayuda al respecto.

e jPeligro de vuelco!
No ponga nunca la bascula sobre una superficie irregular.

No se suba nunca a una esquina de la bascula.
Cuando se pese, no se coloque en un lado ni en el borde de la bascula.

® ;Peligro de deslizamiento!
No suba nunca a la bascula con los pies mojados.
No suba nunca a la bascula con calcetines.

e Utilice el aparato unicamente conforme al fin previsto por las instruc-
ciones de uso.

e En caso de utilizarlo para fines distintos, ya no sera aplicable la garantia.

e La bascula esta disefiada para uso doméstico. No esta indicada para uso
industrial en hospitales u otros establecimientos médicos.

e No utilice el aparato si no funciona perfectamente, se ha caido al suelo o
al agua o se ha dafiado.

e La bascula tiene una gama de medicion hasta 150 Kg.
No sobrecargue la bascula.

® Coloque la bascula sobre una base firme y llana. Un suelo blando e
-z irregular no es adecuado para una medicién y puede provocar resultados
erroneos.

e Coloque la bascula en un lugar que no esté expuesto a una temperatura
ni a una humedad del aire extremas.

i ® Mantenga la bascula alejada del agua.

E e Maneje la bascula con cuidado. Evite golpes y sacudidas de la bascula. No

déjela caer.

e Parese cuidadosamente sobre la bascula. No salte ni juegue sobre el espacio
para pararse, pues esto podria dafiar el mecanismo de pesaje.

e No trate de desmantelar el aparato; de lo contrario, ya no sera aplicable
la garantia. Este aparato no contiene otras piezas que el usuario tenga
que mantener o cambiar.

e En caso de fallos, no intente reparar el dispositivo, puesto que en este
caso ya no sera aplicable la garantia. Hagalo reparar Unicamente por el
servicio técnico autorizado.

22
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2 Informaciones int antes

! 3 Funcion rﬁéi)gnto
7

iMuchas gracias! Muchas gracias por su confianza y felicitaciones. %g
La bascula personal analégica PSD que ha comprado es un pro B
de alta calidad producido por MEDISANA.
Este aparato esta destinado para pesar personas. Oé>
Para que el uso de su bascula personal analégica PSD sea o)
satisfactorio y la disfrute durante mucho tiempo, le recomendamos que lea 7.

atentamente las siguientes indicaciones sobre el uso y el cuidado. QéQ
21 Compruebe primero si el aparato estéd completo y si no presenta dafio alguno.
Volumen En caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento.
de suministros El volumen de entrega comprende:
y embalaje e 1 MEDISANA bascula personal analégica PSD

e 1 Instrucciones de manejo

El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshagase del material de
em-balaje que no se necesite, siguiendo las normas pertinentes. Si al desem-
balar observara algin dafio causado durante el transporte, pongase inme-
diatamente en contacto con el comerciante.

A ADVERTENCIA

jAsegurese de que los plasticos de embalaje no caigan en manos
de ninos! jExiste el peligro de asfixia!

Sélo pueden obtenerse resultados fiables si se cumplen ciertos
2.2 requisitos:

Requisitos para ® Pésese siempre bajo las mismas condiciones
obtener resultados © Cuando se pese, hagalo siempre a la misma hora del dia
correctos e Pésese de pie y sin moverse
e Cuando se pese, hagalo después de ducharse o bafarse, con los pies
secos

Con los resultados obtenidos mediante un pesaje correcto es posible
un control fiable de la evoluciéon del peso.

3.1 1. Coloque la bascula sobre una base estable y firme. Sus cuatro pies deben
Pesaje estar en contacto con el suelo. Un suelo irregular o blando afecta a la
exactitud de medicion.

2. Pésese siempre en la misma bascula, en el mismo lugar y a la misma
hora. Pésese sin ropa, antes de las comidas, preferiblemente por la
mafiana antes de desayunar.

3. Coléquese con ambos pies sobre la bascula. La aguja mostrara su
peso en kg.

NOTA

En el caso de que la bascula haya sido transportada o movida,
puede ajustarla presionando ligeramente con un pie sobre el
espacio para pararse. Si la aguja no indicara 0,0 kg, gire la
rueda de ajuste hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que
la misma coincida nuevamente con la posicion cero.

Repita este proceso.

jmie
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4 Generalidades %%

4.1
Limpieza y
Cuidado

4.2
Indicaciones para
la eliminacion

B

4.3
Datos Técnicos

24

No utilice nunca productos de limpieza agresivos o cepillos basto?@aE

Limpie las superficies frotandolas con un pafio humedecido con un d gente
domeéstico suave.

No debe penetrar agua en el aparato. No sumerja el aparato en agua. Oé>
Vuelva a utilizar el aparato una vez esté completamente seco.

e No exponga el aparato a la radiacion directa del sol y protéjalo de la
suciedad y la humedad.

Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras
domeéstica.

Los metales son reciclables, o sea, pueden incorporarse al circuito de
recuperacion de materiales.

Entregue un aparato que dejé de usarse en un punto de recogida de residuos
de la ciudad, para que asi pueda eliminarse de forma ecolégica.

Para mas informacién sobre como deshacerse de su aparato, dirijase a su
ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

Nombre y modelo : MEDISANA bascula personal analégica PSD
Capacidad de carga max. : 150 kg

Graduacion 1500 g

Caracteristicas : Bascula personal con escala indicadora analdgica,

Rueda para ajuste de la posicién cero
Dimensiones (L x Ax A) :aprox. 28,5 x42,5x 8,5cm

Peso : aprox. 3,6 kg
Numero de articulo 140461
Numero EAN 14015588 40461 0

3

Con vistas a mejoras de la calidad del producto, nos reservamos
el derecho de introducir modificaciones técnicas y de diseino.

9,
/Qé
(N



5.1
Condiciones
de garantia
y reparacion
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Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamentesqn el
centro de servicio técnico en caso de una reclamacién. Si tuviera que i
tiros el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia d

. Z0)
recibo de compra. (0)
p ».,

En este caso, se aplicaran las siguientes condiciones de garantia:

1. Con relacion a los productos de MEDISANA, se ofrece una garantia por
un periodo de tres afos a partir de la fecha de compra. En caso de una
reclamacion, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de
compra o la factura.

2. Los defectos de material o de fabricacién se eliminaran de forma
gratuita dentro del periodo de garantia.

3. La aplicacion de la garantia no conlleva una extension del periodo de
garantia, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los compo-
nentes sustituidos.

4. Esta garantia no cubre:

a. todos los dafios causados por abuso, por ej. por incumplimiento del
manual de uso;

b. los dafios debidos a reparaciones o intervenciones por parte del
comprador o terceros no autorizados;

c. los danos de transporte causados durante el transporte del domicilio
del fabricante al consumidor o durante el envio al servicio técnico;

d. accesorios sometidos a un desgaste normal.

5. Se excluye cualquier responsabilidad por los dafios directos o indirectos
causados por el dispositivo, aunque el dafio en el dispositivo haya sido
considerado como una reclamacion justificada.

MMEDISANA AG
JagenbergstralRe 19
41468 NEUSS
Alemania
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Encontrara la direcciéon de nuestra asistencia técnica en la hoja anexa.

25

Qé@



1 Avisos de segurancga Q?,;

26

L.

51 NOTAS IMPORTANTES! s,
GUARDAR SEM FALTA! %,

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de
instrugoes, em especial as indicacoes de seguranga e
guarde-o para uma utilizacdo posterior. Se entregar o aparelho
a terceiros, faculte também este manual de instrugoes.

Descrigdo dos simbolos

Este manual de instrugdes pertence a este aparelho.
Ele contém informag6es importantes para a colocagao
em funcionamento e a operacgao. Leia completamente
este manual de instrugdes. O incumprimento destas
instrugdes pode causar lesées graves ou danos no
aparelho.

)

1
AVISO
Estas indicagGes de aviso tém de ser cumpridas para
evitar possiveis lesdes do utilizador.

ATENGCAO
Estas indicagoes tém de ser cumpridas para evitar
possiveis danos no aparelho.

NOTA

Estas notas fornecem informagoes adicionais uteis
para a instalagao ou a operagao.

LOT Numero de lote

“ Fabricante
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AN %

Avisos de ® Cada tratamento ou dieta nas pessoas com excesso ou falta de pesoéo/,
seguranga necessita de um acompanhamento qualificado pelo respectivo técnico /'Qé
(médico, assistente de dieta). Os valores determinados pela balanca )

podem ajudar.

® Perigo de tombar!
Nunca coloque a balanga sobre uma superficie irregular.

Nunca suba para cima de apenas um canto da balanga.
Durante a pesagem, nédo se coloque sobre um lado nem sobre a margem
da balanga.

e Perigo de escorregar!
Nunca suba para cima da balanga com pés molhados.
Nunca suba para cima da balanga com peugas calcadas.

e Utilize o aparelho apenas em conformidade com as suas instrugdes
de utilizacao.

e Em caso de utilizagdo imprépria, € anulada a garantia.

e A balanga esta concebida para o uso doméstico. Ela ndo é adequada para
0 uso comercial em hospitais ou outras instalacdes médicas.

e Nao utilize o aparelho se este apresentar defeitos de funcionamento,
se tiver caido a agua, entrado em contacto com agua ou tiver sido
danificado de outra forma.

e A balanga possui um ambito de medigéo de até 150 kg. Nao coloque
peso excessivo sobre a balanga.

e Coloque a balanga sobre uma superficie plana e firme. Superficies irregu-
lares e moles n&o sdo adequadas para a pesagem e produzem resultados
errados.

X

e Posicione a balanga num local onde ndo ocorram temperaturas excessivas
ou uma elevada humidade do ar.

e Mantenha a balancga afastada da agua.

e Manuseie a balanga com cuidado. Evite que a balanga sofra impactos e
vibragdes. Nao deixe a balanga cair.

e Coloque-se cuidadosamente em cima da balanga. Nao pinche nem salte
para a/na area de apoio, pois isso pode danificar o mecanismo de
pesagem.

=a| [

e Nao tente desmontar o aparelho, caso contrario, a garantia perda a sua
validade. Este aparelho ndo possui pegas que possam ser conservadas
ou substituidas pelo utilizador.

e Em caso de avaria, ndo repare o aparelho por iniciativa prépria, o que
implica a anulacdo da respectiva garantia. As reparagdes apenas devem
ser efectuadas pelo centro de assisténcia autorizado.

——
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2 Informagoes gerais / 3 Funcionamento QV,;
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Muito obrigada Muito obrigado pela sua confianga e muitos parabéns! ‘%
Com a balanga analégica PSD, adquiriu um produto de quali da
MEDISANA. Este equipamento destina-se a pesagem de pessoas. ’ %
Para que possa obter o resultado pretendido e desfrutar durante muito Q%
tempo da sua balanga analégica PSD, recomendamos que leia cuida- Q?é
dosamente as indicagbes seguintes para a utilizagdo e a conservagao do O/}
aparelho. @é

(S

21 Por favor, em primeiro lugar, verifique se o aparelho esta completo e ndo
Material fornecido apresenta qualquer dano. Em caso de duvida, ndo coloque o aparelho em

e embalagem funcionamento.
Do volume de fornecimento fazem parte:

e 1 MEDISANA balanca analégica PSD
e 1 Manual de utilizagéo

As embalagens podem ser reutilizadas ou podem ser eliminadas através da
reciclagem. Por favor, elimine adequadamente o material da embalagem
nao necessario. Se, durante o desembalamento, verificar danos devido ao
transporte, por favor, entre imediatamente em contacto com o seu reven-
dedor.

A AVISO

Tenha atengao para que as peliculas da embalagem nao se
tornem brincadeiras para criangas. Existe perigo de asfixia!

2.2 Resultados de medicao fiaveis s6 podem ser alcangados sob deter-
Condicoes para minadas condigdes:
resultados correctos ® Pese-se sempre sob as mesmas condigoes
® Realize a medicdo sempre @ mesma hora do dia
e Mantenha-se estavel na vertical
e De preferéncia, realize a medigdo de manha, apés o duche ou o banho
com 0s pés Secos.

Através de um procedimento consequente é possivel usar os resultados de
medigao para um controlo fiavel da evolugdo do peso corporal.

3.1 1. Coloque a balangca sobre uma superficie sélida e plana. Os quatro
Pesagem pés tém de estar em contacto com o chdo. O chéo irregular e macio
influencia a precisdo da medigao.
2. A pesagem deve ser feita com a mesma balanga, no mesmo local e a
mesma hora. A pesagem deve ser feita sem roupa, antes das refeigdes,
o melhor sera de manha antes do pequeno almogo.
3. Coloque-se com ambos os pés em cima da balanca.
O indicador mostra o seu peso em kg.

NOTA

Se a balanga tiver sido transportada ou movimentada, pode
ajusta-la, tocando com um pé ligeiramente na area de apoio. Se o
indicador nao estiver em 0,0 kg, rode a roda de regulagao para a
direita ou esquerda, até o indicador se encontrar novamente na
posigao zero. Repita este processo.

——

e
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4.1 e Nunca utilize agentes de limpeza agressivos ou escovas fortes%
Limpeza e e Utilize um produto de limpeza doméstico suave e limpe unicamente aé’%
manutengao superficies com um pano humido. (04
e A agua nao pode penetrar no aparelho. Nunca mergulhe o aparelho em %
agua. Volte a utilizar o aparelho apenas quando este estiver completa- O/)’
mente seco. Gé
® Nao exponha o aparelho aos raios solares directos e proteja-o da (S
sujidade e da humidade.
4.2 Este aparelho nao pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico.
Indicagées sobre Os metais séo reutilizaveis e podem ser reconduzidos para o circuito de
a eliminagdo matérias-primas. Quando ja ndo precisar de um aparelho, remova-o para
um posto de recolha da sua cidade para que este possa ser reciclado
ecologicamente.
Para mais informagdes sobre as formas de descarte, contacte as autoridades
locais ou o seu revendedor.
I
4.3 Nome e modelo : MEDISANA Balanga analégica PSD
Dados Técnicos Capacidade max. 1150 kg
Graduagéo :500g
Caracteristicas : Balanca com escala de indicagéo analdgica e

roda de regulagéo para o ajuste da posi¢ao zero
Dimensdes (C x LxA)  :aprox. 28,5x42,5x 8,5cm

Peso : aprox. 3,6 kg
N.° de artigo 140461
Numero EAN 14015588 40461 0

43

Devido aos constantes melhoramentos do produto,
reservamos o direito a proceder a alteragoes técnicas e estéticas.
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5 Garantia

5.1

Garantia e
condigoes
de reparacgao

30

Por favor, em caso de garantia, contacte o seu revendedor especializadob%
directamente o centro de assisténcia. Se for necessario enviar o aparelh
por favor, envie o aparelho indicando a avaria e acompanhado de uma cépia
do recibo de compra.

Em caso de garantia aplicam-se as seguintes condigdes:

1. Aos produtos MEDISANA concedemos uma garantia de trés anos a
partir da data de compra. Em caso de garantia, a data de compra tem de
ser comprovada através do recibo de compra ou factura.

2. As deficiéncias devido a erros de material ou de fabricagdo sdo elimi-
nadas gratuitamente dentro do prazo de garantia.

3. Apds um servico de garantia, o prazo da garantia ndo é prolongado, nem
para o aparelho nem para as pegas substituidas.

4. A garantia exclui:

a. todos os danos resultantes de manuseamento inadequado como,
p.ex., devido ao nao cumprimento do manual de instrugdes.

b. danos resultantes de reparagdes ou intervengdes pelo comprador ou
por terceiros nao autorizados.

c. danos de transporte resultantes do percurso entre o fabricante e
o consumidor ou durante o envio para o servico de assisténcia a
clientes.

d. componentes exteriores sujeitos a um desgaste normal.

5. Nao nos responsabilizamos por danos consequentes directos ou indi-
rectos que sao causados pelo aparelho mesmo quando o dano no
aparelho é reconhecido como um caso de garantia.

“ MEDISANA AG
Jagenbergstralle 19
41468 NEUSS
Alemanha
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Encontra o enderego da assisténcia técnica na folha em anexo.
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BELANGRIJKE AANWIJZINGI?Na}j
ABSOLUUT BEWAREN! %,

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheids- ®
instructies, zorvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en

bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het

toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing
absoluut mee.

e

Verklaring van de symbolen

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel.
Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruik-
neming en het gebruik. Lees deze gebruiks-
aanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze
instructie kan zware verwondingen of schade aan
het toestel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen
worden om mogelijk letsel van de gebruiker te
verhinderen.

OPGELET

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden
om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.

AANWIJZING

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende
informatie bij de installatie of het gebruik.

LOT LOT-nummer

Producent

E
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Veiligheids- e Voor elke behandeling resp. dieet bij over- of ondergewicht is een des-

maatregelen kundig advies nodig van ter zake kundige mensen ( arts, diétiste). De met Gé
de weegschaal vastgestelde waarden kunnen daarbij als ondersteuning )
dienen.

e Gevaar voor omkippen!
x/ Zet de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond.
Stap nooit alleen op een hoek van de weegschaal.

Gaat u bij het wegen niet op één kant en niet op de rand van de weeg-
schaal staan.

o Slipgevaar!
Stap nooit op de weegschaal met natte voeten.

Stap nooit op de weegschaal met sokken.

Gebruik het apparaat alleen volgens zijn bestemming volgens de
gebruiksaanwijzing.

Bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantieclaim.

De weegschaal is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet
geschikt voor bedrijfsmatig gebruik in ziekenhuizen of andere medische
instellingen.

Gebruik het apparaat niet, als het niet storingvrij functioneert, als het op
de grond of in het water gevallen is of beschadigd is.

e De weegschaal heeft een meetbereik tot 150 kg. Belast de weegschaal
niet te zwaar.

oppervlakken zijn voor de meting ongeschikt en leiden tot verkeerde

% é ® Zet de weegschaal op een stevige effen ondergrond. Zachte, oneffen
4
uitkomsten.

Plaatst u de weegschaal op een plek, waar zich geen extreme tempera-
turen of extreme luchtvochtigheid voordoen.

J e Houd de weegschaal uit de buurt van water.

e Gaat u voorzichtig met de weegschaal om. Vermijdt u klappen tegen en
E schokken van de weegschaal. Laat u hem niet vallen.

e Ga voorzichtig op de weegschaal staan. Spring of huppel niet op het
oppervlak, aangezien dit het weegmechanisme kan beschadigen.

® Probeert u niet om het apparaat uit elkaar te halen, anders vervalt die
garantie. Dit apparaat bevat geen delen, die door de gebruiker
onderhouden c.q. verwisseld kunnen worden.

e In geval van storingen repareert u het apparaat niet zelf, omdat daar-
door iedere aanspraak op garantie vervalt. Laat u reparaties alleen door
de erkende servicedienst uitvoeren.

——
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Hartelijk dank Bedankt voor uw vertrouwen en van harte gelukgewenst! %
Met de analoge personenweegschaal PSD heeft u een L
kwaliteitsproduct van MEDISANA aangeschaft. %
Dit apparaat is bestemd voor het wegen van personen. %

Om het gewenste resultaat te bereiken en echt lang plezier van uw8>6o
analoge personenweegschaal PSD te hebben, adviseren wij u, de 7

L ) Q
onderstaande aanwijzingen voor het gebruik en voor het onderhoud zorg- ’é@
vuldig te lezen.

21 Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van
Levering en beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het apparaat niet in gebruik.
verpakking Bij de levering horen:

e 1 MEDISANA analoge personenweegschaal PSD
e 1 Gebruiksaanwijzing

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg
ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde af-
valverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade
constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.

A WAARSCHUWING

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt
van kinderen. Zij kunnen er in stikken!

2.2 Betrouwbare meetresultaten zijn slechts onder bepaalde voor-

waarden te bereiken:

® \Weegt u zich steeds onder dezelfde omstandigheden

® Meet u altijd op hetzelfde moment van de dag

e Staat u rechtop en rustig

e Verricht de meting bij voorkeur ‘s ochtends, na het douchen of baden,
met droge voeten

Met de meetresultaten is, bij consequent doorvoeren, een betrouwbare

controle van de ontwikkeling van het lichaamsgewicht mogelijk.

Voorwaarden
voor correcte
meetresultaten

1. Zet de weegschaal op een stevige en vaste ondergrond. Alle vier de
voeten moeten bodemcontact hebben. Een oneffen en zachte bodem
doet afbreuk aan de nauwkeurigheid van de meting.

2. Weeg u altijd op dezelfde weegschaal, op dezelfde plaats en op dezelf-
de tijJd. Weeg u zonder kleren, voor maaltijden, het beste ‘s ochtends
voor het ontbijt.

3. Ga met beide voeren op de weegschaal staan.

De naald duidt uw gewicht in kg aan.

341
Wegen

AANWIJZING

Wanneer de weegschaal verplaatst of getransporteerd werd,
kunt u ze weer aanpassen door met een voet lichtjes op het
oppervlak te tikken. Wanneer de naald niet op 0,0kg staat, draait
u het instelwiel naar rechts of naar links, tot de naald weer op
de nulpositie staat. Herhaal deze procedure.

jmie
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4.1 e Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels.lzh@1n
Reiniging en * Gebruik een zachte allesreiniger en veeg het opperviak enkel schoon #rigt

onderhoud een vochtige doek.
e Er mag geen water binnendringen in het instrument. Dompel het toestel Oé>
nooit in water. Gebruik het toestel pas opnieuw als het helemaal droog is. 60
e Stel het instrument niet bloot aan de felle zon en bescherm het tegen vuil /)’@
en vocht. ’é@

4.2 Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aange-
Afvalbeheer boden.
Metaal is herbruikbaar, kan dus als grondstof worden gerecycleerd.
Hebt u het apparaat niet meer nodig, zorg er dan voor dat het milieuvriendelijk
afgevoerd en verwerkt wordt bij een recyclagepunt in uw stad.
[r— Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

4.3 Benaming en model : MEDISANA analoge personenweegschaal PSD
Technische . .
e . Maximaal weegvermogen : 150 kg
specificaties
Schaalverdeling :5009g
Productkenmerken : Personenweegschaal met analoge aanduiding en

instelwiel voor het aanpassen van de nulpositie
Afmetingen (Lx B xH) :ca.28,5x42,5x8,5cm

Gewicht :ca. 3,6 kg
Artikel-nummer 1 40461
EAN-nummer 1 4015588 40461 0

g3

In het kader van onze voortdurende inspanningen naar
verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua
vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons
product door te voeren.
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Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot‘eaze
klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen me
klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie
jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de ver-
koopbon of factuur worden aangetoond.

2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten
worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.

3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de
garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen
onderdelen.

4. Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het
niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of
een ander onbevoegd persoon.

c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de
verbruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.

d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.

5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte ver-
volgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de
schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

MMEDISANA AG
Jagenbergstralle 19
41468 NEUSS
Duitsland
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.
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N _TARKEITA TIETOJA! ",
1] SAILYTA NAMA OHJEET! =

Lue seuraavat kayttoohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti
turvallisuusohjeet, ennen kuin kaytat laitetta ja sailyta ohjeet
mahdollista myohempaa kayttoa varten. Jos annat laitteen
eteenpdin, anna myos aina tdma kayttdaohje mukana.

Kuvan selitys

Tama kayttoohje kuuluu tiahan laitteeseen.

Siina on tarkeita tietoja kayttoonottoa ja kasittelya
koskien. Lue tama kayttéohje kokonaan.

Néiden ohjeiden noudattamatta jattaminen voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS

Noudata néitd varoitusohjeita niin voit estda kayttijan
mahdollisen loukkaantumisen.

HUOMIO

Noudata naitd ohjeita niin voit estaa laitteen
mahdollisen vaurioitumisen.

OHJE

Naista ohjeista saat hyodyllista tietoa asennusta ja
kayttoa koskien.

=B =

LOT LOT-numero

Laatija
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Turvallisuusohjeita e Jokainen yli- tai alipainon hoito ja ruokavalio vaatii vastaavan ammat- ~Q,
tihenkilon (laakari, ruokavalioneuvoja) antamia patevia neuvoja. Vaa’'alla @6
mitatut arvot voivat tukea naita neuvoja. (N

® Kaatumisvaara!
Ala koskaan aseta vaakaa epatasaiselle pinnalle.

Ala koskaan nouse ainoastaan yhdelle vaa’an kulmalle.
Ala seiso punnitessasi ainoastaan yhdella puolella alaka vaa’an reunalla.

e [jukastumisvaara!
Ala koskaan nouse vaa’alle marilla jaloilla.
Ala koskaan nouse vaa’alle sukat jalassa.

o Kayta laitetta ainoastaan kayttdohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen.

e Tarkoituksenvastaisessa kaytdssa oikeus takuuseen raukeaa.

e Vaaka on valmistettu kotitalouskayttoon. Sita ei ole tarkoitettu ammat-
timaiseen kayttoon sairaaloissa tai muissa laakinnallisissa laitoksissa.

o Ala kayta laitetta, jos laite ei toimi moitteettomasti, jos laite on pudonnut
lattialle tai veteen tai on vaurioitunut.

e Vaa'an mittausalueen ylaraja on 150 kiloa. Al4 ylikuormita vaakaa.

e Aseta vaaka kiintedlle ja tasaiselle alustalle. Pehmeét, epatasaiset pinnat
= eivat sovellu mittaukseen ja johtavat vaariin tuloksiin.

e Sijoita vaaka paikkaan, jossa ei esiinny aarimmaisia lampatiloja eika aarim-
maista ilman kosteutta.

e Kasittele vaakaa varovasti. VAalta iskuja ja vaa'an ravistelua. Ald anna
vaa’an pudota.

/.I\ o Pida vaaka poissa veden lahettyvilta.

e Nouskaa vaa'alle varovasti. Alkéa hypéatkd alustalle, sillé se voi
vahingoittaa punnitusmekanismia.

o Ala yritd purkaa laitetta osiin, muutoin takuu raukeaa.

e Hairion sattuessa ala korjaa laitetta itse, se aiheuttaa kaiken takuun
raukeamisen. Anna korjaukset ainoastaan valtuutetun huoltopisteen
suoritettavaksi.

37
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Sydamellinen
kiitos

21
Toimituksen
laajuus ja
pakkaus

A

2.2

Oikeiden
mittaustulosten
edellytykset

3.1
Punnitseminen

jmie
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Kiitoksia luottamuksesta ja sydamelliset onnentoivotukset! %

Analoginen henkilévaaka PSD on MEDISANA laatutuote. L@)
%

Tama laite on tarkoitettu henkiliden punnitukseen.

Jotta saavuttaisit halutun tuloksen ja sinulla olisi pitkdan iloa MEDISANA
PSD-henkilovaa’astasi, suosittelemme, ettd luet seuraavat kaytto- ja
huolto-ohjeet huolellisesti lapi.

Tarkasta ensin, etta laite on taydellinen eika siina ole mitaan vaurioita.
Jos sinulla on epailyksia, ala ota laitetta kayttdon vaan laheta se huoltoon.

Pakkauksesta pitaa |6ytya:
e 1 MEDISANA Analoginen henkilovaaka PSD
e 1 kayttéohje

Pakkauksia voidaan kayttda uudelleen tai ne voidaan kierrattdd takaisin
raakaainekiertoon. Havita tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella
tavalla. Mikali pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti
yhteytta tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

VAROITUS

Huolehdi siita, etteiviat pakkausmuovit joudu lasten kasiin.
On olemassa tukehtumisvaara!

Luotettavat mittaustulokset saavutetaan ainoastaan tietyilld edel-
lytyksilla:
Punnitse itsesi aina samoissa olosuhteissa
Suorita mittaus aina samaan aikaan paivasta
Seiso suorana ja rauhallisesti
Suorita mittaus mielelldan aamuisin, suihkun tai kylvyn jalkeen, kuivin
jaloin
Saanndllisesti suoritettujen mittaustulosten avulla voidaan kehon painoa
tarkkailla luotettavalla tavalla.

1. Aseta vaaka tukevalle ja kovalle alustalle. Kaikkien neljan jalan taytyy
koskettaa lattiaan. Epatasainen ja pehmea lattia heikentad mittaustark-
kuutta.

2. Punnitse itsesi aina samalla vaa’alla, samassa paikassa ja samaan aikaan.
Punnitse itsesi ilman vaatteita, ennen ruokailua, mieluiten aamulla ennen
aamiaista.

3. Astukaa vaa'alle molemmilla jaloilla. Osoitin ilmaisee painon kiloina.

OHJE

Jos vaakaa siirretaan, vaaka kannattaa saataa uudelleen. Paina
alustaa hiukan jalalla. Jos osoitin ei ole tarkalleen nollassa,
kddnna saatoratasta hiukan oikealle tai vasemmalle, kunnes
osoitin on jalleen nollapisteen kohdalla. Toista saato tarvittaessa.

——
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4.1
Puhdistus ja hoito

4.2
Havittamisohjeita

B

4.3
Tekniset tiedot

Ala koskaan kéyta voimakkaita puhdistusaineita tai kovia harjoja%f

Vaaka puhdistetaan miedolla kotitalouspesuaineella ja kostealla liin

Laitteeseen ei saa paasta vetta. Laitetta ei saa upottaa veteen. %9%

laitetta jalleen vasta sitten, kun se on taysin kuiva.

Ala altista laitetta suoralle auringonséteilylle, suojaa laitetta lialta ja

kosteudelta.

Tata laitetta ei saa havittaa talousjatteiden mukana.

Metalli on kierratettavaa ja se voidaan toimittaa raaka-aineen
kerayspisteeseen.

Kun laitetta ei enda tarvita, toimita se paikkauntasi kerayspisteeseen,
jotta se voidaan havittaad ymparistdystavallisesti.

%

9,
/Qé
(N

Ota yhteyttd paikalliseen viranomaiseen tai myyjalikkeeseen havityksen

suorittamiseksi.

Nimi ja malli : MEDISANA Analoginen henkilovaaka PSD

Maksimipunnitus 1150 kg

Punnitustarkkuus :500 g

Ominaisuudet : Henkildvaaka, jossa on analoginen nayttdtaulu,
saatoratas nollapisteen saatamiseen

Mitat (P x L x K) :n.28,5x42,5x8,5cm

Paino :n. 3,6 kg

Tuote-nro. 1 40461

EAN-numero 14015588 40461 0

q3

Jatkuvan tuotekehittelyn myo6ta pidatamme itsellamme
oikeuden teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
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5.1 Kaanny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuol
Takuu- ja puoleen. Jos laite tulee lahettédé huoltoon, ilmoita vika ja lédheta laitteen (o7
korjausehdot mukana kopio ostokuitista. %
%
Talléin ovat voimassa seuraavat takuuehdot: /'Qé
(S

1. MEDISANA -tuotteille myénnetéan kolmen vuoden takuu myyntipaivayk-
sestd. Myyntipaivays tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai
laskulla.

2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana
maksutta.

3. Takuukorjaus ei pidenna takuuaikaa, ei laitteelle eika vaihdetulle raken-
neosalle.

4. Takuun ulkopuolelle jaavat:
a. kaikki vahingot, jotka syntyvat asiattomasta kasittelysta, esim.
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta.
b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jajittad ostajan tai asiattoman
kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.

c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kulut-
tajalle tai asiakaspalveluun lahetettdessa.

d. Lisdosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle

5. Vastuu laitteen aiheuttamista valittdmista tai valillisista seurausvahin-
goista on my0s poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko hyvaksytaan
takuutapaukseksi.

MMEDISANA AG
Jagenbergstralle 19
41468 NEUSS
Saksa
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Huolto-osoite 16ytyy erillisesta liitelehtisesta.
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1 Sakerhetshanvigihingar
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s OBSERVERA! ™,
SPARA! T,

Las igenom bruksanvisningen, sarskilt sakerhets-
anvisningarna, noga innan du anvander apparaten och spara
bruksanvisningen for framtida bruk. Om apparaten lamnas
vidare till en annan person maste bruksanvisningen félja med.

Teckenforklaring

Den innehaller viktig information om igangsattning
och anvandning. Las igenom hela bruksanvisningen.
Om anvisningarna i bruksanvisningen inte foljs kan
det leda till svara personskador eller skador pa
apparaten.

Y

° Bruksanvisningen hor till apparaten.
1 I

VARNING

Varningstexterna maste beaktas, annars kan det
finnas risk for personskador.

OBSERVERA
De hér anvisningarna maste beaktas, annars kan

det finnas risk for skador pa apparaten.

HANVISNING

De har texterna innehaller praktisk information
om installation eller anvédndning.

LOT LOT-nummer

Tillverkare

E

4



1 Sakerhetshanvisningar Q)’,;

AN %

%

jmie

Sikerhets- e Varje behandling eller diet vid 6ver- eller undervikt kraver en kvalificerad O/)’
hanvisningar radgivning av utbildad fackpersonal (l&kare, dietassistent). De varden som @6
faststalls med hjalp av denna vag kan vara ett hjalpmedel for detta. Q

o Risk att vélta!
Placera aldrig vagen pa ett ojamnt underlag.
Stall dig aldrig pa bara ett hérn av vagen.
Stall dig inte pa en sida eller kant av vagen nar du skall vaga dig.

e Risk for att glida!
Stall dig aldrig pa vagen med vata fotter.

Stall dig aldrig pa vagen med sockor pa fotterna.

e Anvand apparaten enbart till det den ar avsedd for enligt bruksanvisning.

e Vid annan anvandning bortfaller garantianspraken.

® Vagen ar tillverkad for hemmabruk. Den &r inte avsedd att anvandas
yrkesmassigt pa sjukhus eller pa andra medicinska institutioner.

e Anvand inte apparaten om den inte fungerar felfritt, om den fallit ner
eller hamnat i vatten eller skadats.

e Vagen indikerar upp till en vikt pa4 150 kg . Overbelasta inte végen.

e Placera vagen pa ett fast, jamnt underlag. Mjuka, ojamna ytor ar
olampliga vid matning och leder till felaktiga resultat.

X

e Placera vagen pa en plats dar det varken forekommer extrema tempera-
turer eller extrem luftfuktighet.

e Lat aldrig vatten komma i kontakt med vagen.

e Handskas forsiktigt med vagen. Undvik slag pa eller skakningar av vagen.
Lat den inte falla ned.

=a| |9

e Stall dig forsiktigt pa vagen. Skutta eller hoppa inte upp pa stegytan
eftersom detta kan skada vagningsmekanismen.

® Forsok inte ta isar vagen. | annat fall upphér garantin att galla.

e Reparera inte apparaten sjalv vid storningar da detta ingrepp leder till att
samtliga ansprak pa garantiataganden bortfaller. Lat endast auktoriserad
kundservice utféra reparationer.

42
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2 Vart att veta '3,Drift
Q.

Vi tackar

21
Leveransomfang
och férpackning

A

2.2
Forutsattningar
for korrekta
matresultat

31
Vagning

jmie

7,

Tack for Ert fortroende och hjartliga gratulationer! %
Med den analoga personvagen PSD har du skaffat en kvalitetspro ﬁ
fran MEDISANA.

Denna apparat ar avsedd for vagning av personer. Oé>

For att anvanda analoga personvagen PSD korrekt och ha gladje av den 60
lange rekommenderar vi att du noga laser igenom hanvisningarna nedan /}@
om anvandning och skotsel av vagen. ’é@

Kontrollera forst om apparaten ar komplett och att den inte uppvisar nagra
skador. | tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till ett
servicestalle. Féljande delar skall medfélja vid leverans:

e 1 MEDISANA analog personvag PSD
e 1 bruksanvisning

Forpackningar kan ateranvandas eller lamnas till atervinning. Se till att
forpackningsmaterial som inte langre behdvs tas omhand pa korrekt satt.
Upptacks skador nar produkten packas upp sa kontakta omgaende inkdps-
stallet.

VARNING

Se till att forpackningsmaterial i plast hanteras utom rackhall
for barn. Kvavningsrisk!

Tillforlitliga matresultat uppnas endast under vissa forutsattningar:

® \/ag dig alltid under samma villkor

e Mat vikten vid samma tid pa dagen

® Sta lugnt och rakt upp

® Bast ar att vaga sig pa morgonen , efter dusch eller bad, med torra fotter
Med hjalp av resultaten av vagningen ar det, vid ett konsekvent genom-
forande, mojligt att kontrollera utvecklingen av kropssvikten pa ett till-
forlitligt satt.

1. Stall vagen pa ett stabilt underlag. Alla fyra fotter maste sta mot golvet.
Ojamnt eller mjukt underlag paverkar vagningsnoggranheten.

2. Vag dig alltid pa samma vag, pa samma stélle och vid samma tid pa
dygnet Vag dig utan klader, fére maltiderna, helst fére frukost.

3. Stall dig pa vagen med bada fétterna. Pekaren visar din vikt i kg.

HANVISNING

Om vagen har transporterats eller flyttats kan du justera den
genom att trampa latt pa staytan med en fot.

Om pekaren inte star pa 0,0 kg vrider du instéllningshjulet

at hoger eller vanster, tills pekaren ater overensstammer med
nollaget. Upprepa den har atgarden.

43
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4 Ovrigt 3/
%
41 e Anvand inte starka rengdringsmedel eller harda borstar.
Rengoring e Anvand ett milt hushéllsrengéringsmedel och torka bara av ytorna fuktg.
och vard e Det far inte trédnga in vatten i vagen. Anvand inte vagen forran den ér%

helt torr. %
4

e Utsatt inte vagen for direkt solbestralning; skydda den mot smuts och o)
75

fukt. /’Qé
(N
4.2 Denna apparat far inte kastas i hushallssoporna.
Hanvisning Metaller kan atervinnas resp. aterforas till ravaruatervinningen.
gallande Kassera en vag som inte ska anvandas mer pa en avfallsstation
avfallshantering i din stad sa att den kan kasseras pa ett miljévanligt satt.
Kontakta kommunen eller aterforsaljaren for att fa information om ater-
E vinning.
]
4.3 Namn och modell - MEDISANA analog personvag PSD
Teknisk Data Barkraft max. 1150 kg
Gradering :500 g
Prestanda : Personvag med analog visningsskala &
installningshjul for justeringen av nollaget
Matt (L x B x H) 1ca28,5x42,5x8,5cm
Vikt : ca 3,6 kg
Artikelnummer 140461
EAN nummer : 4015588 40461 0

43

Som foljd av standigt pagaende produktforbattringar
forbehaller vi oss rétten till tekniska forandringar samt
forandringar i utférande.
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5.1

Garanti och
forutsattningar
for reparationer

7,

Kontakta inkopsstallet vid garantifragor, eller tag kontakt med Ilz%jénst
direkt. Maste produkten skickas in sa bifoga uppgifter om defekten sal n

kopia av inkdpskvittot. Oé?
o’

Féljande garantiférutsattningar galler:

1. P4 MEDISANA produkter ldamnas tre ars garanti, fran inkdpsdatum.

Inképsdatum ska vid garantiforehavanden foérevisas med inkopskvitto

eller faktura.

2. Felaktigheter pa grund av material- eller tillverkningsfel atgardas kost-

nadsfritt under garantiperioden.

3. Utférande av garantiatagande leder inte till férlangning av garanti-
perioden; detta galler for sjalva produkten sa val som for utbytta kompo-
nenter.

4. Garantin géller inte for:

a. Alla skador som uppkommer pa grund av felaktig hantering, t.ex. vid
icke beaktande av bruksanvisningen.

b. Skador som kan harledas till iordningsstallande eller ingrepp utférda

av koparen eller annan, ej auktoriserad, person.

c. Transportskador som uppkommit under transport fran tillverkaren till
anvandaren eller vid insandning till kundtjanst.

d. Tillbehér som utsatts for normalt slitage.

5. Ansvar for direkta eller indirekta folidskador som fororsakas av pro-
dukten ar uteslutet, aven om skadan pa produkten godkanns som

garantiatagande.

MMEDISANA AG
Jagenbergstralle 19
41468 NEUSS
Tyskland
eMail:  info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Service-adresserna finns pa en separat bilaga.
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OYAA=TE TiX
OMNQZAHMNOTE !

Mp1v XpNOINOTTOINCETE TN CUOKEUN MEAETAOTE TTIPOCEKTIKA TIG
odnyieg xpong kai Id1aiTepa Tig 0dnyieg ac@aAeiog Kai
QUAGSTE TO eyXEIpiBIo yia HeAAOVTIKA XpRon. Otav Sivete Tn
OUOoKeUN o& AAAa dTopa, SWOoTe padi Kal aUTO TO yXEIPidio
Xpfiong.

Emeéynon ocupBoAwv

AuTO TO €yXEIPiBIO 0BNYIWV AVAKEI OE QUTAV TN
ouokeun. MepiAauBdvel onUAvTIKEG TTANPOPOpPIEG
yia TV évapén Tng AsIToupyiag Kai Tn PETAXEipION.
MeAeTioTe OAGKANpPO TO £yXEIPiSIo 0dnyiwv. Av
dev TNPnBoUV o1 0dnyieg auTou Tou gyxeipidiou,
HTITOopOUV va TTpokAnBouv cofapoi TpauuaTioloi i
Kal {nUIEG 0T CUOKEUN.

MPOEIAOMNOIHZH

AuTég o1 TTpoEIdOTTOINTIKEG UTTODEISEIG TTPETTE VO
TNPNOOUV WoTe va atro@euxBouv ol midavoi
TPAUUATIOMOiI TOU XPAOTN.

NMPOZOXH

AuTég ol utrodeigelg rpétrel va TnPNBoUv WoTE va
atmro@eux0o0v ol mIlavég {NHIEG OTN GUOKEUN.

YMNOAEI=H

AuTég o1 utrodeigelg oag divouv TTPOCOETEG XPAOIMES
TANPOYPOPIESG YIO TRV EYKATACTACH Kal Tn AgIToupyia.

ApiBuo6g LOT

Mapaywyoo
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e o kGBe Beparreia 1) SicITa OXETIKA PE UTTEPBOAIKO 1 OVETTOPKEG %6
Odnyigg yia Bapog sival amapaitnTn n TAPOXr CUMBOUAWY aTId £EEIBIKEUUEVO o/).
TNV ac@daAsia TIPOCWTTIKG (1aTPOG, dIaItoAdyog). Or TIHEG TTou TTapPEXEl N Cuyapid @6
€XOUV UTTOOTNPIKTIKA AgIToupyia. (

e Kivduvog avarporrig!
x/ Mnv TotT06¢€TEITE TTOTE TN CUYOPIG OE AVWHOAN ETTIQAVEIQ.

Mnv aveBaivere TToTé TTAVW OTN JUyapId HOvo OTTé pia ywvid
NG JuyapIdg.
Mnv oTékeaTe KaTtd 10 {UyIOPa HOVOTTAEUPa OUTE OTNV AKPN TNG JUYapPIAG.

e Kivduvog oAiobnong!
Mnv aveBaivere TOTE TTAVW OTN JUyapId Ye uypd TTodia.

Mnv aveBaivete oTE TTAVW 0T JUYaPIA e KAATOEG.

jmie

® XPnOIYOTTOIEITE TN OUCKEUR POVO yia TO OKOTIO TTPOOPIcHOU TNG Kal
oUpewva PE TIG 0dnyieg xpnong.

® 3¢ TIEPITITWON XPAONG EKTOG TTPOOPIOUOU dlaypa@ETal N £YYUnTIKA
agiwon.

e H Juyapid éxel oxedlaaTei yia TNV olkiakf XpAan. Aev TTpoBAETTETaI yia
ETTAYYEAUATIKN XPrON O€ VOOOKOUEIa i} GAAQ 1aTPIKA 1IdpUUaTa.

e Mn XPnOIUOTIOIEITE TN CUCKEUN O€ TTEPITITWON TIOU N GUOKEUN &gV
Aeitoupyei dyoya, av €mece KATw A Yéoa o€ vepd A av TTapouciadel
BAGBN.

e H Cuyapid d1aBETel 6pia Cuyiopatog €wg 150 kg.

Aev €TITPETTETAI VO UTTEPPOPTWVETE TN CUYOPIA.

MoAakéG Kal aVWHAAEG ETTIPAVEIEG Eival OKATAAANAEG yia TO

e TomoBetrioTe TN CUyapId Og OTaBEP KOl ETTHTTEDN ETTIPAVEIQ.
/%! é COyiopa kal 0dnyoUv og avakpIBEiG UETPRAOEIG.

e TomroBetr\oTe TN Cuyopid og onpeio OTTou Bev eP@avICoVTal OKPAiEg
Beppokpaaoieg kal uTTEPBOAIKA uypaaia aépa.

/\ o AlaTnpeieTe TN uyopId HOKPIG aTTO VEPO.

Kpadaououg NG Cuyapids. Mnv agrivete Tn {uyapid va Téoel KATW.

E o XeIpi(eoTe TIPOOEKTIKA Tn Cuyopid. ATTOQEUYETE XTUTTHATA KAl

o AvefeiTe TTpoOoeKTIKG 0Tn Juyapid. Mn xopotndAoeTe A TTNOACETE TTAVW
oTnV €mM@Aveia (UyIong, dIOTI UTTOPEI VO KATAOTPAPEI O uNXavIouog uyiong.

® Mnv ETTIXEIPAOETE VA ATTOOUVOPUOAOYACETE T OUOKEUR, OIOTI
O10popeTIKA dev 10XUElI N €yyunon.

® 3¢ TrepIiTTTwaon BAABwWYV, PNV €MOKEUACETE POVOI OAG TN CUOKEUN,
SIOTI €101 eKTTITITEI KABE €£yyuNnTIKA agiwon. AvaBEéaTe TIG ETTIOKEUEG HOVO
o€ appOdIEG UTTNPETiEG OEPPIG.
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2 Xpnoiueg mAnpoopieg / 3 Asitoupyia QV,;

Q.

Zag EuxapioToUpe oAU yia Thv epTmioToolvn Gag Kal ouyxapntipia! G
EUXOPIOTOUHE Me tnv avaAoyikni atopikr uyapid PSD éxete ayopdaoel éva TTpoidv
apioTng TroloTNTag Tng eTaipiog MEDISANA. ‘L
H ouokeur| auth TTpoopileTal yia To {UyIoua avOpwITWV. %
Mo va emmTUXETE TA €MOUPNTA ATTOTEAEGUOTA KAl VIO VO XOPEITE Oé>
yia TTOAAG Xpovia Tnv atopikiy oag Juyapid PSD 1ng MEDISANA, Ze)
00G TTPoTEiVOUNE Va BIaBACETE TIPOOEKTIKA TIG AKOAOUBEG 0dnyieg O/}

XPAONS Kal TIEPITTOINGNC. @é
(S

21 EAéyETe apyikd TNV TTANPOTNTA TNG CUOKEUNG Kal OV TTAPOUCIAdel Kayia
Nepiexopevo {nuId. Ze TEPITTTWON ap@IBoAiag un BETETE TN GUOKEUN O€ AgIToupyia
Tapadoong Kai Kal OTEIATE TN OTO TPAPO OEPPIG VIO ETTIOKEUN.
p To TrepIEXOPEVO TTAPAdOONG CUMTTEPIAOUBAVEL:
CUOKeEUOQoia
e 1 MEDISANA Avahloyikr) {uyapid mpocwtiwv PSD

e 1 0dnyieg xpnong

O1 ouokeuaaieg gival ETTAvVaXPNOIYOTTOINTIPEG i HTTOpPOUV va
QavaKUKAWOOUV OTOV KUKAO TTPWTWY UAWV. Z0g TTApaAKAAOUNE va
ATTOCUPETE TO UAIKO OUOKEUOGIAG TTOU OEV XPNOIUOTIOIEITAI TTAEOV
oUPPWVA E TOUG KAVOVIOHOUG.

2 TTEPITITWON TTOU KATA TNV a@paipecn TNG CUCKEUNRG atrod Tn
OuoKeuaoia SIATTIOTWOETE KATTOIO BAARBN OpeIAOUEVN OTN PETAPOPA,
TTapakaAoUpE va atmeubuvOeiTe auéowg oToV EUTTOPO GAG.

A Mpos&idotroinon

KpaTtoTe To UAIKO OUOKEUOOIOG HOKPIA a1rd Traidid. YITapyel
Kiviuvog ac@ugiag!

ASI6TTIoTa aTTOTEAETHOTA METPNONG PTTOPOUV VO ONHEIWOOUV povo
2.2 . ; UTTé OpPIoUEVEG TTPOUTIOBEDEIG:
MpoUTroBéoeig VIa o Na ZuyiZeoTe TGvTa UTTG TIC IBIEC TUVBRKEC.

oWwoTd ® Na CuyiCeoTe TV idIa WPA TNG EKACTOTE NUEPAG.
amroTeAéoaTa o Na oTékeoTe g€ OpBIa OTACN Kal OE NEEWIaL.
HéTpnong o [1poeite oe pérpnon KaAUTEPA TO TIPWI PETE TO AouTpd 0ag N

MTTAVIO 00G, PE OTEYVA TTODIA.
Otav yiveTal GUVETTNG EKTEAEON TWV PETPAOEWY, €ival EQIKTOG O
agI61moTOG £AEYX0G TNG EEEANIENG TOU BAPOUG TOUG GWHATOG HE TN
Bonbeia Twv aTToTEAEOUATWY PETPNONG.

3.1 1. TomroBetote Tn Cuyapia Tavw ot oTaBepd damedo. Kai Ta
Zoyiopa TEoOEPQ TTODIO TTPETTEI VA AKOUUTTOUV 0To OdTmedo. To avwualo
KOl HaAako datredo eTTnpeddel TNV akpiBeia TNG PETPNONG.
2. Na QuyiCeoTe TTavToTE PE TNV id10 QUyapId, OTO idl0 HEPOG Kal TNV
idla wpa. Na CuyiCeoTte Xwpig poluxa, Tpiv amd 1o @aynté. To
KOAUTEPO €ival TO TTPWI TTPIV ATTO TO TTPWIVO.
3. ZraBeite kal pe Ta dUo TOdIa TTAvw OTn Juyapid.
O deikTng deixvel 10 BApog 0ag o€ KIAG (kg).

YMNOAEIZH

Xe EPITITWAON TTOU N Juyapid éXel HETAPEPOEi N PETOKIVNOEI,
HTTOpPEiTE VO TN puBpiceTe ayyifovrag eAa@pd pe To Eva TTOSI
TNV em@aveia {uyiong. Av o deiktng 8¢ otaparioel ota 0,0 kg,
OTPEYTE TOV TPOXO PUBMIONG TTPOG Ta SEIA 1) aPIOTEPQ,
wooOTOoU O BeikTNG eTTaVEABEI Kal TTAAI OTN B€0n PNdEv.
EmavaAdBere auTtr Tn diadikacia.

——

jmie
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4.1 ® Mnv XpnNOIMOTIOIEIETE TTOTE KAUGTIKA QTTOPPUTTAVTIKA N GK)\npég%%EpTosg.
KaBapiouég e Xpno1uoTroioTe £va atTaAd KaBapioTiKO KAl aTTAG OKOUTTIOTE L

KOl QPOVTiSa TNV EMQPAVEIQ JE UYPO TTAV. %
o Agv emTpETTETAI VA DIEIodUOEN TTOTE VETTO OTn ouokeun. Mn BuBilete QL
TN CUOKEUN PEoa 0TO vePO. XpNOIKOTIOINOTE TIGAI TN CUOKEUR JOVO Q?é
£QO0TOV gival TEAEIWG aTeyVn. (O
o Mnv ekBétete Tn oOuokeur, o€ dAueon nAiakh akTivoBoAia, Kai /’Q
TTPOCTATEWTE TNV aTTO akabapaieg kal uypaaia. é@

4.2 H ouokeun autr| dev emTpETTETAI VO OTTOOUPETAI MAdi ME TA OIKIOKG aTToppipaTa.
\ Ta péTaAAa gival ETTavaxpnoINOTIOINCIYA 1) UTTOPOUV VA aVOKUKAwBoUV GTov

O3nyieg yia m KUKAO TTPWTWYV UAWV.

BiaBeon H d166ean piag cuokeung TTou dev XPNOIPOTIOIEITAI TTAEOV va YivETal OTO
onueio cuAMoyng TNG TTOANG COG, WOTE va uPioTaTal Pia TTEPIBAAAOVTIKA
opBn atréppIyn.
Ava@opikd Pe TNV atrokopidr), atreubuvBeite oTIG TOTTIKEG APXEG ) OTOV
] apuodIo EUTTOPO.
43 ‘Ovopa Kal povTéAo : MEDISANA Avaloyiki Juyapid Tpoowtrwv PSD
Texvikd oToixeia AVTOXA LY. - 150 kg
Ymodiaipeon 1500 g

XapakTnpioTiKa eTTidoong : ATOpIKA (uyapid Pe avaAoyikn £vOsign yéTpnang.
Tpoxdg pubuiong yia Tn pUBuion TNG B€ong pNdEv.
Alaotdoeig (M x M xY) :ep. 28,5 x42,5x8,5cm

Bdpog :mep. 3,6 kg
KwdIKdG TTpoidvTog 1 40461
Ap1Budg EAN : 4015588 40461 0

C€

2710 TTAQiCI0 CUVEXWYV BEATIWOEWV TWV TTPOIOVTWY S10TNPOUNE
TO SIKAIWHA TEXVIKWYV i} OXNMATIKWY TPOTTOTTOINCEWV.
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5 Eyyunon %5,

51 Y& TEPITITWON EYYUNTIKAG a&iwong oag TTapakaAoUue va ateubuvleite  * &
Eyylnon Kai 0TO €I0IKO KATAOTNUA TTOU ayopdoaTe TN CUOKEUR 1 KaTeuBeiav aTo %O'
6pOI ETMOKEUGV KEVTPO ZEPPIG. Ze TEPITITWON OPWG TTOU €ival aTTapaiTnTn N ArOGTOAN TNG
OUOKEUNG, 00G TTApaKOAOUUE va TNV OTEIAETE JE avaPOPE TOU EAATTWHATOG, 60
ETTICUVATITOVTOG Kal £va avTiypa@o Tng amodeigng ayopdg. //"Qé
(S

Ma v eyyunTikA agiwaon 1ox0ouv ol akdéAouBol 6pol eyyunong:

1. MNa 1a mpoidvia MEDISANA TrapéxeTal eyyinaon TPIWV ETWV aTrd
TNV NUEPOUNVia ayopdg. X TTEPITITWON EYYUNTIKAG agiwaong n nuepounvia
ayopdg Ba TTPETTEl va aTTOdEIKVUETAI HETW ATTOBEIENG I TINOAOYiOU ayopdG.
2. EAaTTOpata o@eINOyEva 0e o@AApata UAIKOU 1 KOATAOKEUNG
emdlopBwvovTal dwpedv evidg Tou Xpdvou eyyunong.

3. X epITITWON TTAPOXNG £yyunong Sev TrapareiveTal o xpovogeyyunong,
oUTe yIa T oUOKEUN oUTE yIa EEAPTAMOTO TTOU AVTIKOTOOTAONKAV.

4. ATé Tnv eyydnon aTrokAgiovTal:

a. OAeg ol BAGReG, o1 otroieg opeilovTal o€ akaTdAANAO XEIPIOPO, Nn.X.
a1rd TTaPAAEIWn TAPNONG TWV 0dNYIWV XPACNG.

B. BAGBeg, o1 oTToiEG OPEINOVTAI OE ETTIOKEUEG I ETTEURATEIG TOU
ayopaoTh A avapuodiwy TPITwV.

Y. BAABeg peTagopdg, ol OTTOIEG TTPOEKUWAV KATA TN HETAPOPA ATTO
TOV KOTAOKEUAOTH TIPOG TOV KATOVOAWTA 1 KAT& TNV OTTOCTOAN
oTo Kévtpo ZEpPIG.

8. avtaAAaKTIKG , Ta OTTOia UTTOKEIVTAI O€ QUOIOAOYIKH @Bopd

5. H €ubuvn yia dueoeg ) €uueceg eTTakOAouBEeg {nUIEG, Ol OTTOIEG
TIPOKaAOUTAI OTTO T OUCKEUN, ATTOKAEIETAI OKOUO KAI OE TTEPITTITWON
TToU N {nMIG O0TN CUOKEUN avayVvwpPIOTEN WG £YyunTIKn agiwon.

MMEDISANA AG
Jagenbergstrale 19
41468 NEUSS
[eppavia
eMail:  info@medisana.de
AladikTuo: www.medisana.de

Tn d1etBuvon oépPig Ba TV Bpeite 0TO EEXWPIOTO TUVODEUTIKO PUAAO.
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